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ENSAMBLAJE 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Deslice el indicador derecho hacia la izquierda 

para tocar apenas los pies de su bebé. 
Revise y registre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Coloque el indicador izquierdo al final de la regla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Lea el resultado de la medición en el visor o (A). 
 

CÓMO MEDIR A SU BEBÉ 



 

 

 

* Para calibrar la medición de la estatura 

1. 2. 
 

 

 

 

 ON/OFF (encendido/apagado) 

1. Presione esta tecla para activar el 
tallímetro; el visor mostrará la estatura 
actual 

2. Presione la tecla ON/OFF para apagar el tallímetro. 
 

 UNIT (unidad) 

1. Presione esta tecla para seleccionar la unidad de estatura (cm y pies/pulgada y 
pulgada). 

 

 HOLD (mantener) 

1. Presione para mantener la lectura de la 
estatura del bebé cuando la placa 
derecha toca levemente los pies del bebé. 

2. Presione nuevamente para liberar la lectura. 
 

 Reset (reconfigurar) 

1. Función reconfigurar: deslice el indicador hacia el 
extremo y presione Reset (reconfigurar) kg para 
poner el sistema en cero. 

 

Rango de medición: 35-80 cm / 13 ¾ ~ 31 ½   

Graduaciones: 1 mm. 1/16 pulgada  

Dimensiones (An x Al x La): 29 x 7 x 62 cm  

Peso: 700 g 

Rango de temperatura: +10 °C hasta +40 °C 
 

 

*Instalación de las baterías: 2 AAA de 1.5 V 
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    FUNCIONES DEL TECLADO 


